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LM-ZERVIKALMATRIZEN

 - mit Hilfe der Matrix einfachere 
Herzustellung anatomisch 
korrekt geformter, glattflächiger 
Füllungen

 - aufgrund der Formgebung 
und des elastischen Materials 
können Gewebe beschädigungen 
vermieden werden

Anwendung:

 - Nach Vorbereitung der Kavität 
wählen Sie ein Arbeitsteil und 
drücken Sie den Schaft mit 
Fingern oder mit Hilfe einer Zange 
in die Halterung des  
LM-MultiHolders™.

 - Geben Sie das Füllungsmaterial 
in die Kavität. Zentrieren Sie die 
Matrix auf der Kavität.

 - Drücken Sie langsam die Matrix 
auf die Füllung, bis die Matrix die 
Ränder der Kavität abschliesst.

 - Entfernen Sie eventuelle 
Überschüsse. Führen Sie 
eine Lichthärtung durch bzw. 
lassen Sie die Masse genügend 
aushärten.

BITTE BEACHTEN!
Form und Grösse der Haltung am
LM-MultiHolder™ -Instrument darf
nicht verändert und die Lasche
nicht geöffnet werden.

Vier verschiedene Modelle, je 
nach Zahngrösse und Form:
LM 7602 für Inzisive
LM 7604 für Caninen & Prämolaren
LM 7606 für kleine Molaren
LM 7608 für grosse Molaren

LM 7600 Sortiment (30 St./Größe). 

Vor Gebrauch reinigen und 
sterilisieren.

Bei der Wiederverwendung des 
Produkts kann es zu einem Defekt 
kommen, so dass die Patienten-
sicherheit potenziell gefährdet ist. 

Zervikalmatrisen werden aus 
dauerhaftem, elastischem Kunst-
stoff hergestellt und sind einmalig 
verwendbar. Zervikalmatrizen 
können kalt sterilisiert werden. Die 
Matrix lässt sich mit Zangen und 
Schereformen und biegen. Für die 
Entfernung des Plastikarbeitsteils, 
empfehlen wir LM-MultiLever™ 
(LM 7550).
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MATRICES CERVICALES LM™

 - les matrices cervicales 
permettent de procéder plus 
facilement à une restauration 
lisse ayant une forme 
anatomiquement correcte

 - la forme de la partie active et 
le matériau souple permettent 
d’éviter d’abîmer les tissus

Utilisation:

 - Lorsque la cavité est prête, 
choisissez la partie active et 
enfoncez la base dans l’orifice du 
LM-Multiholder™ manuellement 
ou avec des pinces.

 - Procédez au remplissage de la 
cavité. Ajustez la matrice au-
dessus de la cavité.

 - Appuyez doucement la matrice 
sur le ciment jusqu’à ce qu’elle 
ferme les bords de la cavité.

 - Éliminez les éventuels excès.
Faites durcir à la lumière ou 
laissez durcir suffisamment 
longtemps.

NOTE!
La forme de la lame ou la dimension 
de l’orifice du LM-MultiHolder™ 
ne doivent pas être modifiées et la 
bague ne doit pas être ouverte!

Quatre modèles différents selon 
la taille et la forme des dents:
LM 7602 pour les incisives
LM 7604 pour les canines et 
prémolaires
LM 7606 pour les petites molaires
LM 7608 pour les grosses molaires

LM 7600 Assortiment (30 unités/
taille). 

Nettoyer et stériliser avant 
utilisation.

Réutiliser ce produit risque de le
briser et éventuellement de
compromettre la sécurité du 
patient. 
Les matrices cervicales sont à 
usage unique et fabriquées en 
plastique résistant flexible. Les 
matrices cervicales peuvent être 
stérilisées à froid. Les matrices 
peuvent être modelées et courbées 
à l’aide de pinces ou de ciseaux. 
Pour enlever la partie active de 
la tête de LM-MultiHolder™ 
nous recommandos l’emploi de 
MultiLever™ (LM 7550).

NO

LM-CERVICAL MATRICES

 - matrisen sørger for en anatomisk 
korrekt og jevn fylling

 - matrisens form og det fleksible 
materialet forebygger skade 
på vevet

Bruk:

 - Når kaviteten er klargjort, velger 
du den riktige arbeidsenden 
og setter basen inn i LM-
MultiHolder™ med fingrene eller 
en tang.

 - Legg fyllmateriale i kaviteten.

 - Sentrer matrisen over kaviteten.

 - Press sakte matrisen på fyllingen 
til den dekker kantene på 
kaviteten.

 - Fjern overflødig materiale.

 - Herd med lys eller la det gå 
tilstrekkelig med tid for herding.

VIKTIG!
Hverken formen eller størrelser på 
LM-MultiHolder™-åpningen skal 
endres på noen måte, og sporet 
skal ikke åpnes!

Fire modeller for ulike tannstør-
relser og form:
LM 7602 for fortenner
LM 7604 for hjørnetenner og 
premolarer
LM 7606 for små molarer
LM 7608 for store molarer

LM 7600 Utvalg (30 xhver type). 

Rengjør og steriliser før bruk.

Gjenbruk av dette produktet kan 
føre til at det svikter, noe som 
potensielt kan gå utover pasientens 
sikkerhet.

Cervikalmatriser er laget av 
fleksibel slitebestandig plast og 
er for éngangsbruk. Matrisene 
kan kaldsteriliseres. Matrisen 
kan formes og bøyes til med 
tang og saks. For fjerning av 
plast-arbeidsenden anbefaler vi 
LM-MultiLever™ (LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matrica omogućava anatomski 
ispravno i glatko punjenje

 - oblik matrice i fleksibilni materijali 
pomažu u sprječavanju oštećenja 
tkiva

Uporaba:

 - Kad je zubna šupljina spremna, 
odaberite odgovarajući radni dio 
i stavite njegov temeljni materijal 
u LM-MultiHolder™ koristeći se 
prstima ili kliještima.

 - Stavite materijal za ispunu 
u zubnu šupljinu. Centrirajte 
matricu iznad zubne šupljine.

 - Polako utisnite matricu u ispunu 
dok ne prekrije rubove zubne 
šupljine.

 - Otklonite sav višak materijala.
Stvrdnite svjetlom ili pustite da 
se stvrdne s vremenom.

NAPOMENA! 
Ni oblik ni veličina otvora 
instrumenta LM-MultiHolder™ ne 
smiju se mijenjati ni na koji način, a 
utor se ne smije otvarati!

Četiri modela za različite 
veličine i oblike zuba:
LM 7602 za sjekutiće
LM 7604 za očnjake i pretkutnjake 
LM 7606 za kutnjake
LM 7608 za umnjake

LM 7600 Asortiman (30 x svaka 
vrsta).

Očistiti i sterilizirati prije upotrebe.

Ponovnim korištenjem ovog 
proizvoda može doći do lomljenja, 
čime se potencijalno ugrožava 
sigurnost pacijenta. 

Cervikalne matrice napravljene 
su od fleksibilne plastike i 
jednokratne su. Matrice se mogu 
podvrgnuti hladnoj sterilizaciji. 
Matrica se može oblikovati i 
savijati s pomoću kliješta ili škara. 
Za uklanjanje plastičnog radnog 
dijela preporučujemo uporabu 
instrumenta LM-MultiLever™ 
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matrice umožňuje vytvořit 
anatomicky správnou a hladkou 
výplň

 - tvar a pružný materiál matrice 
pomáhají předcházet poškození 
tkáně

Použití:

 - Po připravení kavity zvolte 
vhodný pracovní konec a prsty 
nebo kleštěmi zaveďte jeho patici 
do držáku LM-MultiHolder™.

 - Naneste do kavity materiál 
výplně.

 - Umístěte matrici přímo nad 
kavitu.

 - Pomalu matrici tiskněte na výplň, 
dokud nepokryje okraje kavity.

 - Odeberte přebytečný materiál.

 - Vytvrďte světlem nebo ponechte 
dostatečně dlouho tvrdnout.

UPOZORNĚNÍ! 
Tvar ani velikost otvoru v držáku 
LM-MultiHolder™ žádným 
způsobem neupravujte a 
neotevírejte drážku!

Čtyři modely pro různé 
rozměry a tvary zubů:
LM 7602 pro řezáky
LM 7604 pro špičáky a premoláry 
LM 7606 pro malé moláry
LM 7608 pro velké moláry

LM 7600 Souprava každý typ 30×). 

Před použitím vyčistěte a steri-
lizujte.

Při opakovaném používání se tento 
výrobek může poškodit, což může 
ohrozit pacienta. 

Krčkové matrice jsou vyrobené 
z pružného plastu a jsou 
jednorázové. Matrice je možné 
sterilizovat za studena. Matrici 
lze formovat a ohýbat kleštěmi 
a nůžkami. K vyjmutí plastového 
pracovního konce doporučujeme 
použít nástroj LM-MultiLever™ 
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matricen giver mulighed for 
en anatomisk korrekt og glat 
fyldning

 - matricens form og fleksible 
materiale hjælper med at undgå 
vævsskade

Brug:

 - Når hullet er forberedt, skal 
du vælge den passende 
arbejdsende og sætte basen i 
LM-MultiHolder™ med fingrene 
eller tænger.

 - Fyld fyldningsmateriale i hullet.

 - Centrer matricen over hullet.

 - Tryk langsomt matricen ned på 
fyldningen indtil den dækker 
kanterne af hullet.

 - Fjern overskydende materiale.

 - Lyshærd eller giv tilstrækkelig tid 
til hærdning.

BEMÆRK! 
Hverken formen eller størrelsen på 
åbningen på LM-MultiHolder™ må 
ændres på nogen måde, ej heller 
må slotten åbnes!

Fire modeller til forskellige 
tandstørrelser og -forme:
LM 7602 til fortænder
LM 7604 til hjørnetænder og 
præmolarer 
LM 7606 til små kindtænder
LM 7608 til store kindtænder

LM 7600 Sortiment (30 x hver 
type). 

Rengøres og steriliseres inden brug.

Genbrug af dette produkt kan 
resultere i, at det brækker, hvilket 
potentielt kan udgøre en risiko for 
patientsikkerheden. 

Cervikal-matricer er fremstillet 
af fleksibelt plastik og er til 
engangsbrug. Matricerne kan 
koldsteriliseres. Matricen kan 
formes og bøjes med tænger og 
sakse. Til at fjerne arbejdsenden 
af plastik anbefaler vi LM-
MultiLever™ (LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - met de matrices kunnen 
anatomisch correcte en gladde 
vullingen worden geplaatst

 - de vorm en het flexibele 
materiaal van de matrix helpen 
weefselschade te voorkomen

Gebruik:

 - Wanneer de caviteit is voorbereid, 
kiest u het juiste uiteinde en 
plaatst u de basis met uw 
vingers of een tang in de LM-
MultiHolder™.

 - Plaats het vulmateriaal in de 
caviteit. Centreer de matrix boven 
de caviteit.

 - Druk de matrix langzaam op de 
vulling totdat de randen van de 
caviteit worden bedekt.

 - Verwijder overtollig materiaal.
Gebruik lichtuitharding of wacht 
totdat de vulling is uitgehard.

LET OP! 
De vorm en grootte van de opening van 
de LM-MultiHolder™ mogen op geen 
enkele wijze worden aangepast en de 
sleuf mag niet worden geopend.

Vier modellen voor verschillende 
grootten en vormen tanden:
LM 7602 voor snijtanden
LM 7604 voor hoektanden en 
premolaren 
LM 7606 voor kleine molaren
LM 7608 voor grote molaren

LM 7600 Assortiment (30 stuks 
per type). 

Reinig en steriliseer voor gebruik.

Bij hergebruik van dit product kan 
het stukgaan, wat de veiligheid van 
de patiënt in gevaar kan brengen. 

Cervicale matrices zijn gemaakt 
van flexibel plastic en bedoeld voor 
eenmalig gebruik. De matrices zijn 
geschikt voor koude sterilisatie. 
De matrix kan worden gevormd en 
gebogen met een tang en schaar. 
We raden aan de LM-MultiLever™ 
(LM 7550) te gebruiken om het 
plastic uiteinde te verwijderen.
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LM-CERVICAL MATRICES™

 - maatriks võimaldab kasutada 
anatoomiliselt õiget ja sujuvat 
täidist

 - maatriksi kuju ja painduv materjal 
aitavad vältida koekahjustusi

Kasutamine:

 - Kui hambaauk on ette 
valmistatud, valige sobiv 
tööotsak ja pange selle alus 
sõrmede või tangide abil 
tootesse LM-MultiHolder™.

 - Pange täitematerjal hambaauku.

 - Seadke maatriks hambaaugu 
keskme kohale.

 - Suruge maatriks aeglaselt 
täidisele, kuni see katab 
hambaaugu servad.

 - Eemaldage liigne materjal.
Valguskõvendage või jätke 
kõvenemiseks piisavalt aega.

MÄRKUS.
Toote LM-MultiHolder™ ava kuju 
ega suurust ei tohi mis tahes viisil 
muuta ja pesa ei tohi avada!

Neli mudelit erineva 
hambasuuruse ja -kuju jaoks:
LM 7602 lõikehammaste jaoks
LM 7604 silmahammaste ja 
eespurihammaste jaoks 
LM 7606 väikeste purihammaste 
jaoks
LM 7608 suurte purihammaste jaoks

LM 7600 Valik (30 × iga tüüpi). 

Enne kasutamist puhastage ja 
steriliseerige.

Toote korduskasutamine võib 
põhjustada selle purunemise ja 
ohustada patsienti. 

Tservikaalmaatriksid on 
valmistatud painduvast 
plastist ja on ühekordselt 
kasutatavad. Maatrikseid saab 
külmsteriliseerida. Maatriksit saab 
vormida ja painutada näpitsate 
ja kääride abil. Plastist tööotsaku 
eemaldamiseks soovitame 
kasutada toodet LM-MultiLever™ 
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - матрицата позволява 
анатомично правилно и гладко 
обтуриране 

 - формата на матрицата и 
гъвкавият материал помагат за 
предотвратяване увреждането 
на тъканите 

Употреба: 
 - Когато кавитетът е подготвен, 

изберете подходящия работен 
край и поставете основата му в 
LM-MultiHolder™ с пръсти или 
клещи. 

 - Поставете обтуровъчният 
материал в кавитета. 
Центрирайте матрицата върху 
кавитета.

 - Бавно натиснете матрицата 
върху обтуровъчният материал, 
докато покрие ръбовете на 
кавитета. 

 - Отстранете излишния материал. 
 - Извършете светлинно 

втвърдяване или оставете 
достатъчно време за 
втвърдяване.

ЗАБЕЛЕЖКА! 
Нито формата, нито размерът на 
отвора LM-MultiHolder™ не трябва 
да се променят по никакъв начин, 
нито слотът да се отваря! 

Четири модела с различна 
големина и форма на зъба: 
LM 7602 за резци
LM 7604 за кучешки и премолари 
LM 7606 за малки молари 
LM 7608 за големи молари 

LM 7600 Артикул (30 x всеки тип). 

преди употреба да се почистят и 
стерилизират.

Повторната употреба на този 
продукт може да доведе до 
счупване, което може да застраши 
безопасността на пациента. 

Цервикални матрици са 
изработени от гъвкава пластмаса 
и са за еднократна употреба. 
Матриците могат да бъдат студено 
стерилизирани. Матриците могат 
да бъдат оформени и огънати с 
клещи и ножици. За отстраняване 
на пластмасовия работен край 
препоръчваме LM-MultiLever™ 
(LM 7550).

FI

LM-KERVIKAALIMATRIISIT

 - matriisin avulla voidaan 
helpommin tehdä anatomisesti 
juuri oikeanmuotoinen 
sileäpintainen paikka

 - työosan muotoilun ja 
joustavan materiaalin ansiosta 
on mahdollista välttää 
kudosvaurioita

Käyttö:

 - Kun kaviteetti on valmis, valitse 
sopiva työosa ja työnnä kanta 
paikalleen LM-MultiHolderin™ 
aukkoon joko sormin tai pihtien 
avulla.

 - Laita täytemateriaali kaviteettiin.

 - Keskitä matriisi kaviteetin päälle.

 - Paina matriisi hitaasti täytteen 
päälle, kunnes se sulkee 
kaviteetin reunat.

 - Poista mahdolliset ylimäärät; 
valokoveta tai anna kovettua 
riittävän kauan.

HUOM!
LM-MultiHolder™-instrumentin
aukon muotoa tai kokoa ei saa
muuttaa eikä hahloa saa avata!

Neljä erilaista mallia hampaiden
muodon ja mallin mukaan:
LM 7602 inkisiiveille
LM 7604 kulmahampaille ja
premolaareille
LM 7606 pienille molaareille
LM 7608 isoille molaareille

LM 7600 Lajitelma (30 kpl/malli). 

Puhdistettava ja steriloitava ennen 
käyttöä.

Tuotteen uudelleenkäyttö saattaa
aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen,
jolloin potilaan turvallisuus voi
vaarantua. 

Kervikaalimatriisit on valmistettu 
joustavasta kestävästä muovista 
ja ne ovat kertakäyttöisiä; voidaan 
kylmästeriloida. Matriisia voi 
muotoilla ja taivuttaa käyttäen 
apuna pihtejä ja saksia. 
Suosittelemme muovikärjen 
poistamiseen LM-MultiLeveriä™ 
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - the matrix allows for an anatomi-
cally correct and smooth filling

 - the matrix’s shape and flexible 
material assist in preventing 
tissue damage

Use:

 - When the cavity is prepared, 
choose the appropriate working 
end and put its base into the 
LM-MultiHolder™ with your 
fingers or pliers.

 - Put filling material into the cavity.

 - Centre the matrix over the cavity.

 - Slowly press the matrix onto the 
filling until it covers the cavity 
edges.

 - Remove any excess material.

 - Light-harden or allow adequate 
time for hardening.

IMPORTANT!
Neither the shape or size of the
LM-MultiHolder™ opening is to be
altered in any way, nor is the slot
to be opened!

Four models for different 
tooth size and shape:
LM 7602 for incisors
LM 7604 for canines and premolars
LM 7606 for small molars
LM 7608 for large molars

LM 7600 Assortment (30 x each 
type). 

Clean and sterilize before use.

Reuse of this product may cause it
to break, potentially compromising
patient safety. 

Cervical matrices are of a flexible 
durable plastic and are disposable. 
Matrices can be cold-sterilized. 
The matrix can be formed and 
bent with pliers and scissors. For 
the removal of plastic working end 
we recommend LM-MultiLever™ 
(LM 7550).

EN Medical device for dental 
professionals, clean and cold-sterilize 
before use. BG Медицинско 
изделие за специалисти по 
дентална медицина, почистете 
и стерилизирайте на студено 
преди употреба. CZ Zdravotnický 
prostředek určený pro zubní lékaře; 
před použitím jej vyčistěte a sterilizujte 
netermální metodou. DA Medicinsk 
udstyr til tandlæger og tandplejere. 
Rengøres og koldsteriliseres inden 
brug. DE Medizinprodukt für 
zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor 
Gebrauch reinigen und kalt sterilisieren. 
EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν για 
επαγγελματίες οδοντιάτρους. Να 
αποστειρώνεται εν ψυχρώ πριν από 
τη χρήση. ES Dispositivo médico 
para profesionales de la odontología; 
limpiar y esterilizar en frío antes de su 
uso. ET Hambaravispetsialistidele ette 
nähtud meditsiiniseade, puhastage ja 
külmsteriliseerige enne kasutamist.
FI Hammaslääketieteen ammattilaisille 
tarkoitettu lääkinnällinen laite, 
puhdistettava ja kylmästeriloitava 
ennen käyttöä. FR Dispositif médical 
destiné aux professionnels dentaires, 
à nettoyer et stériliser à froid avant 
utilisation. HR Medicinsko sredstvo 
za stomatološke stručnjake, očistiti 
i hladno sterilizirati prije uporabe. 
HU Orvostechnikai eszköz fogászati 
szakemberek számára, használat 
előtt tisztítandó és hideg sterilizálással 
fertőtlenítendő. IT Dispositivo medico 
per personale odontoiatrico qualificato. 
Pulire e sterilizzare a freddo prima 
dell'uso. LT Gydytojams odontologams 
skirta medicinos priemonė. Prieš 
naudojant nuvalyti ir sterilizuoti žemoje 
temperatūroje.LV Medicīniska ierīce 
zobārstniecības speciālistiem. Pirms 
lietošanas notīrīt un veikt auksto 
sterilizāciju. NO Medisinsk utstyr 
for tannhelsepersonell. Rengjør og 
kaldsteriliser før bruk. NL Medisch 
apparaat voor tandheelkundige pro-
fessionals, reinigen en koud steriliseren 
voor gebruik. PL Wyrób medyczny 
dla stomatologów, wyczyścić i 
wysterylizować na zimno przed 
użyciem. PT Dispositivo médico para 
profissionais de medicina dentária, 
limpar e esterilizar a frio antes de 
usar. RO Dispozitiv medical pentru 
stomatologi și asistenți de medicină 
dentară, a se curăța și steriliza la rece 
înainte de utilizare. SK Zdravotnícka 
pomôcka pre zubárov, pred použitím 
ju vyčistite a sterilizujte za studena. 
SL Medicinski pripomoček za 
zobozdravnike; pred uporabo očistite in 
hladno sterilizirajte. SV Medicinteknisk 
produkt för tandvårdspersonal, rengör 
och kallsterilisera före användning.
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matrica umožňuje anatomicky 
správne a hladké plnenie

 - tvar matrice a ohybný materiál 
pomáhajú predchádzať 
poškodeniu tkaniva

Použitie:

 - Keď je dutina pripravená, 
vyberte správny pracovný 
koniec a jeho základňu vložte 
do pomôcky LM-MultiHolder™ 
pomocou prstov alebo klieští.

 - Do dutiny vložte výplňový 
materiál.

 - Vycentrujte matricu cez dutinu.

 - Pomaly zatlačte matricu na 
výplň, kým nepokryje okraje 
dutiny.

 - Odstráňte nadbytočný materiál.

 - Nechajte vytvrdnúť pomocou 
svetla alebo ponechajte 
dostatočný čas na stvrdnutie.

POZNÁMKA! 
Žiadnym spôsobom netvarujte ani 
nemeňte veľkosť otvoru pomôcky 
LM-MultiHolder™ ani neotvárajte 
štrbinu!

Štyri modely pre rôzne veľkosti 
a tvary zubov:
LM 7602 pre rezáky
LM 7604 pre očné a črenové zuby 
LM 7606 pre malé stoličky
LM 7608 pre veľké stoličky

LM 7600 Zaradenie (30 x každý 
typ).  

Pred použitím očistite a sterilizujte.

Opakované používanie tohto 
výrobku môže spôsobiť jeho 
zlomenie, čo môže potenciálne 
ohroziť bezpečnosť pacienta. 

Cervikálne matrice sú z ohybného 
plastu a sú jednorazové. Matrice 
možno sterilizovať za studena. 
Matricu možno formovať a 
ohýbať kliešťami a nožnicami. 
Na odstránenie plastového 
pracovného konca odporúčame 
pomôcku LM-MultiLever™ 
(LM 7550).

SL

LM-CERVICAL MATRICES

 - matriks omogoča anatomsko 
pravilno in nezapleteno 
polnjenje.

 - oblika matriksa in prilagodljivi 
materiali pomagajo preprečevati 
poškodbe tkiva.

Uporaba:

 - Ko je kaviteta pripravljena, 
izberite ustrezen delovni konec 
in njegovo osnovo s prsti ali 
kleščami vstavite v pripomoček 
LM-MultiHolder™.

 - Polnilni material vstavite v 
kaviteto.

 - Matriks postavite na sredino 
preko kavitete.

 - Matriks počasi pritisnite na 
polnilo, da prekrije robove 
kavitete.

 - Odstranite ves odvečni material.

 - Strjujte s svetlobo ali zagotovite 
ustrezen čas za strjevanje.

OPOMBA! 
Oblike ali velikosti pripomočka 
LM-MultiHolder™ na noben način 
ni dovoljeno spreminjati, niti ne 
smete odpirati reže.

Štirje modeli za različne velikosti 
in oblike zob:
LM 7602 za sekalce
LM 7604 za podočnike in ličnike 
LM 7606 za majhne kočnike
LM 7608 za velike kočnike

LM 7600 Asortiman (30 kosov 
vsake vrste).

Pred uporabo očistite in 
sterilizirajte.

Ponovna uporaba tega 
pripomočka lahko povzroči zlom 
pripomočka, kar lahko ogrozi 
pacientovo varnost. 

Cervikalni matriksi so narejeni 
iz fleksibilne plastike in so za 
enkratno uporabo. Matrikse lahko 
hladno sterilizirate. Matrikse lahko 
oblikujete in upogibate s kleščami 
in škarjami. Za odstranjevanje 
plastičnega delovnega konca 
priporočamo uporabo pripomočka 
LM-MultiLever™ (LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matricea permite efectuarea 
unei obturații corecte anatomic 
și netede

 - forma și materialul flexibil ale 
matricei contribuie la prevenirea 
leziunii țesuturilor

Utilizare:

 - Când cavitatea este pregătită, 
alegeți capătul de lucru adecvat 
și introduceți baza acestuia în 
LM-MultiHolder™ cu degetele 
dumneavoastră sau cu cleștele.

 - Introduceți materialul de 
obturație în cavitate.

 - Centrați matricea la nivelul 
cavității.

 - Apăsați încet matricea pe 
obturație până când acoperă 
marginile cavității.

 - Îndepărtați orice material în 
exces.

 - Întăriți utilizând lumina 
ultravioletă sau așteptați un 
interval de timp adecvat pentru 
întărire.

NOTĂ!  
Modificarea în orice fel a formei 
ori a dimensiunii deschiderii LM-
MultiHolder™ sau deschiderea 
fantei nu sunt permise!

Patru modele pentru dimensiuni 
și forme diferite ale dinților:
LM 7602 pentru incisivi
LM 7604 pentru canini și premolari 
LM 7606 pentru molari mici
LM 7608 pentru molari mari

LM 7600 Set (30 x fiecare tip).

Curățați și sterilizați înainte de 
utilizare.

Reutilizarea acestui produs poate 
cauza spargerea sa și poate 
compromite siguranța pacientului. 

Matricele cervicale sunt fabricate 
din plastic flexibil și sunt de unică 
folosință. Matricele pot fi sterilizate 
la rece. Matricea poate fi formată 
și îndoită cu cleștele și foarfeca. 
Pentru îndepărtarea capătului de 
lucru din plastic, recomandăm 
dispozitivul LM-MultiLever™  
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - a matriz permite um enchimento 
anatomicamente correto e 
uniforme

 - o formato e material flexível da 
matriz ajudam a prevenir lesões 
nos tecidos

Uso:

 - Quando a cavidade estiver 
preparada, escolha a ponta de 
trabalho apropriada e encaixe 
a base no LM-MultiHolder™ 
usando os seus dedos ou uma 
pinça.

 - Insira o material de enchimento 
na cavidade.

 - Coloque a matriz centrada sobre 
a cavidade.

 - Pressione lentamente a matriz 
sobre o enchimento até tapar o 
rebordo da cavidade.

 - Remova qualquer material em 
excesso.

 - Para o endurecimento, utilize luz 
ou aguarde o tempo necessário.

ATENÇÃO! 
Nem o formato nem o tamanho 
da abertura do LM-MultiHolder™ 
devem ser alterados de forma 
alguma, nem a ranhura deve ser 
aberta!

Quatro modelos para diferentes 
tamanhos e formatos de dentes:
LM 7602 para incisivos
LM 7604 para caninos e pré-molares 
LM 7606 para molares pequenos
LM 7608 para molares grandes

LM 7600 Conjunto (30 x cada tipo). 

Limpe e esterilize antes de usar.

A reutilização deste produto 
pode resultar na sua quebra, 
potencialmente comprometendo a 
segurança do paciente. 

As matrizes cervicais são 
de plástico flexível e são 
descartáveis. As matrizes podem 
ser esterilizadas a frio. A matriz 
pode ser moldada e dobrada com 
pinças e tesouras. Para a remoção 
da ponta plástica recomendamos 
o LM-MultiLever™ (LM 7550).
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KSZTAŁTKI PRZYSZYJKOWE 
LM-CERVICAL MATRICES™

 - kształtka pozwala uzyskać 
anatomicznie poprawne i gładkie 
wypełnienie

 - kształt matrycy i jej elastyczny 
materiał pomagają zapobiegać 
uszkodzeniom tkanek

Użycie:

 - Gdy ubytek jest przygotowany, 
wybrać odpowiednią końcówkę 
roboczą i włożyć jej podstawę do 
instrumentu LM-MultiHolder™ za 
pomocą palców lub szczypiec.

 - Włożyć materiał wypełniający do 
ubytku. Wyśrodkować kształtkę 
nad ubytkiem.

 - Powoli dociskać matrycę do 
wypełnienia, aż przykryje brzegi 
ubytku.

 - Usunąć nadmiar materiału.

 - Utwardzić światłem lub 
pozostawić do utwardzenia na 
odpowiedni czas.

UWAGA! 
Nie wolno w żaden sposób 
zmieniać kształtu czy wielkości 
otworu instrumentu LM-
MultiHolder™ ani rozszerzać 
szczeliny!

Cztery modele do różnych 
wielkości i kształtów zębów:
LM 7602 do siekaczy
LM 7604 do kłów i przedtrzonowców 
LM 7606 do małych trzonowców
LM 7608 do dużych trzonowców

LM 7600 Asortyment (30 x każdy 
rodzaj).

Przed użyciem oczyścić i 
wysterylizować.

Ponowne użycie tego produktu 
może spowodować jego 
złamanie, potencjalnie zagrażając 
bezpieczeństwu pacjenta. 
Kształtki przyszyjkowe są 
wykonane z elastycznego 
tworzywa sztucznego i są 
jednorazowego użytku. Matryce 
mogą być sterylizowane na zimno. 
Kształtkę można formować i 
wyginać za pomocą szczypiec i 
nożyczek. Do usuwania plastikowej 
końcówki roboczej zalecamy 
narzędzie LM-MultiLever™  
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES™

 - matrica padeda atlikti 
anatomiškai teisingą ir lygų 
plombavimą

 - dėl matricos formos ir lankstumo 
galima išvengti audinių 
pažeidimo

Naudojimas:

 - Kai ertmė paruošiama, pasirinkite 
tinkamą darbinį galą ir pirštais 
arba replėmis įdėkite pagrindą į 
„LM-MultiHolder™“.

 - Įdėkite plombavimo medžiagą 
į ertmę.

 - Uždėkite matricą virš ertmės 
centro.

 - Lėtai spauskite matricą ant 
plombos, kol ji uždengs ertmės 
kraštus.

 - Pašalinkite medžiagos perteklių.

 - Kietinkite plombą su šviesa 
arba skirkite pakankamai laiko 
sukietėjimui.

PASTABA! 
Jokiu būdu negalima keisti nei 
„LM-MultiHolder™“ angos formos, 
nei dydžio, taip pat negalima jo 
atidaryti!

Keturi modeliai skirtingo dydžio 
ir formos dantims:
LM 7602 priekiniams dantims;
LM 7604 iltiniams dantims ir kapliams; 
LM 7606 mažiems krūminiams dantims;
LM 7608 dideliems krūminiams 
dantims.

LM 7600 Asortimentas (30 
kiekvieno tipo vnt.) 

Prieš naudojimą nuvalykite ir 
sterilizuokite.

Pakartotinai naudojant šį produktą 
jis gali sulūžti ir pakenkti pacientų 
saugumui. 

Danties kaklelio matricos yra 
pagamintos iš lankstaus plastiko 
ir yra vienkartinės. Matricos 
gali būti sterilizuojamos žemoje 
temperatūroje. Matricą galima 
suformuoti ir sulenkti replėmis ir 
žirklėmis. Norint pašalinti plastikinį 
darbinį galą, rekomenduojame 
naudoti „LM-MultiLever™“  
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - matrica nodrošina anatomiski 
pareizu un vienmērīgu aizpildi

 - matricas forma un elastīgais 
materiāls palīdz novērst audu 
bojājumus

Lietošana:

 - Kad kavitāte ir sagatavota, 
izvēlieties pareizo darba galu 
un ar pirkstiem vai knaiblēm 
ievietojiet tā pamatni instrumentā 
LM-MultiHolder™.

 - Ievietojiet aizpildījuma materiālu 
kavitātē.

 - Centrējiet matricu virs kavitātes.

 - Lēni spiediet matricu uz 
aizpildījuma, līdz tiek pārklātas 
kavitātes malas.

 - Noņemiet visu lieko materiālu.

 - Cietiniet ar gaismu vai nogaidiet 
atbilstošo laiku līdz sacietēšanai.

ŅEMIET VĒRĀ! 
LM-MultiHolder™ atveres formu 
vai izmēru nekādā veidā nedrīkst 
pārveidot, kā arī nedrīkst atvērt 
spraugu.

Četri modeļi dažādiem zobu 
izmēriem un formām:
LM 7602 priekšzobiem;
LM 7604 acu zobiem un mazajiem 
dzerokļiem; 
LM 7606 maziem lielajiem dzerokļiem;
LM 7608 lieliem lielajiem dzerokļiem.

LM 7600 Sortiments (30 gab. no 
katra veida). 

Pirms lietošanas notīriet un 
sterilizējiet.

Šī izstrādājuma atkārtota lietošana 
var izraisīt tā salūšanu, kas var 
apdraudēt pacienta drošību. 

Kanāla matricas ir izgatavotas 
no elastīgas plastmasas un ir 
paredzētas vienreizējai lietošanai. 
Matricas ir piemērotas aukstajai 
sterilizācijai. Matricas var veidot 
un locīt, izmantojot knaibles vai 
šķēres. Plastmasas darba gala 
noņemšanai ir ieteicams izmantot 
instrumentu LM-MultiLever™  
(LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES

 - το τεχνητό τοίχωμα επιτρέπει 
ανατομικά σωστό και λείο 
γέμισμα

 - το σχήμα και το εύκαμπτο 
υλικό του τεχνητού τοιχώματος 
συμβάλλουν στην αποφυγή 
τραυματισμού του ιστού

Χρήση:

 - Αφού προετοιμάσετε την 
κοιλότητα, επιλέξτε το κατάλληλο 
άκρο εργασίας και τοποθετήστε 
τη βάση του μέσα στην υποδοχή 
LM-MultiHolder™ με τα δάκτυλά 
σας ή με μια πένσα.

 - Τοποθετήστε το γεμιστικό υλικό 
μέσα στην κοιλότητα.

 - Κεντράρετε το τεχνητό τοίχωμα 
πάνω από την κοιλότητα.

 - Πιέστε αργά το τεχνητό τοίχωμα 
πάνω στο γέμισμα μέχρι να 
καλύψει τα άκρα της κοιλότητας.

 - Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια 
υλικού.

 - Εφαρμόστε συσκευή φωτοπο-
λυμερισμού ή περιμένετε αρκετή 
ώρα για σκλήρυνση του υλικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Δεν επιτρέπεται η κατά οποιονδήπο-
τε τρόπο τροποποίηση του σχήματος 
ή του μεγέθους του ανοίγματος της 
υποδοχής LM-MultiHolder™ ούτε το 
άνοιγμα της εντομής!

Τέσσερα μοντέλα για διαφορετι-
κά μεγέθη και σχήματα δοντιών:
LM 7602 για κοπτήρες
LM 7604 για κυνόδοντες και 
προγομφίους 
LM 7606 για μικρούς γομφίους
LM 7608 για μεγάλους γομφίους

LM 7600 Συνδυασμός (30 τεμ. 
από κάθε τύπο). 

Καθαρίστε και αποστειρώστε 
πριν τη χρήση.

Τυχόν επαναχρησιμοποίηση του 
προϊόντος μπορεί να προκαλέσει 
θραύση, θέτοντας ενδεχομένως σε 
κίνδυνο τον ασθενή. 
Τα τεχνητά τοιχώματα κατασκευ-
άζονται από εύκαμπτο πλαστικό 
υλικό και προορίζονται για μία 
μόνο χρήση. Τα τεχνητά τοιχώματα 
μπορούν να αποστειρώνονται 
εν ψυχρώ. Υπάρχει δυνατότητα 
διαμόρφωσης των τεχνητών τοιχω-
μάτων με μια πένσα και ένα ψαλίδι. 
Για την αφαίρεση του πλαστικού 
άκρου εργασίας, συστήνουμε το 
LM-MultiLever™ (LM 7550).
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LM-CERVICAL MATRICES 
MATRICÁK

 - a matrica lehetővé teszi az 
anatómiailag megfelelő és sima 
tömést

 - a matrica formája és rugalmas 
anyaga segít a szöveti sérülés 
megelőzésében

Használat:

 - Az üreg előkészítése után 
válassza ki a megfelelő működő 
véget, és az ujjával vagy a 
fogóval helyezze az alapját az 
LM-MultiHolder™-re;

 - Helyezze az üregbe a 
töltőanyagot;

 - Helyezze a matricát az üreg 
közepe fölé;

 - Lassan nyomja a matricát a 
tömésre addig, amíg az el nem 
takarja az üreg széleit;

 - Távolítsa el a felesleges anyagot;

 - A keményítést végezze fénnyel 
vagy hagyjon elég időt a 
keményedéshez.

MEGJEGYZÉS: 
Soha semmilyen módon ne 
módosítsa az LM-MultiHolder™ 
nyílásának formáját vagy méretét, 
és a rést se nyissa ki!

Négy modell a különböző méretű 
és formájú fogakhoz:
LM 7602 metszőfogakhoz;
LM 7604 szemfogakhoz és 
kisőrlőfogakhoz; 
LM 7606 kisőrlőfogakhoz;
LM 7608 nagyőrlőfogakhoz.

LM 7600 Készlet (30 db minden 
típusból). 

Használat előtt tisztítsa meg és 
sterilizálja.

A termék újbóli felhasználása 
annak törését eredményezheti, 
ami veszélyeztetheti a beteg 
biztonságát. 

A nyaki matrica rugalmas 
műanyagból készül és egyszer 
használható. A matrica hidegen 
sterilizálható. A matrica fogóval és 
ollóval formázható és hajlítható. 
A műanyag működő vég 
eltávolításához az LM-MultiLever™ 
(LM 7550) eszközt javasoljuk.
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MATRICI CERVICALI LM™

 - con le matrici è possibile preparare 
l’area di intervento in modo che 
abbia una forma anatomicamente 
corretta e presenti una superficie 
estremamente liscia

 - grazie alla forma particolare ed 
al materiale elastico della punta 
di lavoro, lo strumento non 
aggredisce i tessuti

Utilizzo:

 - Dopo aver preparato la cavità, 
selezionare la punta di lavoro 
più indicata e pressare il mozzo 
nell’alloggiamen to del  
LM-MultiHolder™ con le mani o 
con una pinza.

 - Inserire il materiale di otturazione 
nella cavità. Centrare la matrice 
sopra la cavità.

 - Pressare lentamente la matrice 
sul materiale di otturazione fino a 
quando non avrà chiuso i margini 
della cavità.

 - Rimuovere gli eventuali eccessi di 
materiale; indurire il materiale per 
mezzo di una fonte luminosa o 
lasciare che s’indurisca da solo.

NOTA!
La forma e le dimensioni
dell’alloggiamento strumenti del
LM-MultiHolder™ non possono
essere modificate né si può aprire
il giunto!

Quattro modelli diversi in base alle 
dimensioni ed alla forma dei denti:
LM 7602, per gli incisivi
LM 7604, per i canini e i premolari
LM 7606, per i molari piccoli
LM 7608, per i molari grandi

LM 7600 Assortimento (30 pz/
misura). 

Pulire e sterilizzare prima dell'uso.

Il riutilizzo di questo prodotto
potrebbe causarne la rottura e
compromettere la sicurezza del
paziente. 
Le matrici cervicali sono
realizzate in materiale plastico
elastico resistente e sono 
monouso. Le matrici cervicali 
possono essere sterilizzate a 
freddo. Le matrici possono essere 
sagomati e curvati. Per rimuovere 
gli inserti in plastica monouso, vi 
suggeriamo LM-MultiLever™ 
(LM 7550).
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LAS MATRICES CERVICALES LM

 - con la ayuda de la matriz cervical, 
es más fácil hacer un empaste 
anatómicamente correcto y de 
borde liso

 - gracias al diseño de la parte 
operativa y el material flexible, es 
posible evitar el daño a los tejidos

Modo de empleo:

 - Cuando la cavidad esté lista, 
seleccione la parte operativa 
apropiada, y con los dedos o con 
la ayuda de tenazas, empuje la 
base de la parte operativa hacia 
su sitio dentro de la apertura del 
LM-Multi-Holder™.

 - Inserte el material de empaste 
dentro de la cavidad. Centre la 
matriz cervical sobre la cavidad.

 - Presione la matriz lentamente 
sobre el empaste hasta que la 
matriz cierre os bordes de la 
cavidad.

 - Elimine los posibles excesos del 
material de empaste, y luego 
endurezca el empaste mediante 
fotoendurecimiento o déjelo 
endurecer por sí mismo.

AVISO
¡Nunca cambie el tamaño o la
forma de la apertura del 
LM-MultiHolder™ ni abra la ranura!

Cuatro modelos diferentes según 
el tamaño y la forma del diente:
LM 7602 dientes incisivos
LM 7604 dientes caninos y 
premolares
LM 7606 dientes molares pequeños
LM 7608 dientes molares grandes

LM 7600 Surtido (30 unidades/
tamaño).

Limpiar y esterilizar antes de su uso.

Si se reutiliza este producto, podría
romperse y comprometer la
seguridad física del paciente. 

Las matrices cervicales son 
desechables y han sido fabricadas 
de un plástico flexible y resistente. 
La matriz cervical puede 
esterilizarse en frío. Es posible 
moldear la forma de la matriz con 
la ayuda de tenazas o tijeras. Para 
la retirada de materiales plásticos 
le reconmendamos usar 
LM-MultiLever™ (LM 7550).
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LM-CERVIKALMATRISER

 - med matrisens hjälp kan man 
göra anatomiskt exakt rätt 
formade fyllningar med slät yta

 - tack vare arbetsdelens 
utformning och flexibla material 
är det möjligt att undvika 
vävnadsskador

Användning:

 - När kaviteten är färdig, välj en 
lämplig arbetsdel och skjut in 
arbetsdelens skaft i LM-Multi-
Holders™ öppning antingen 
med fingrarna eller med en tång.

 - Lägg i fyllningsmaterialet i 
kaviteten. Placera matrisen mitt 
på kaviteten.

 - Tryck långsamt matrisen mot 
fyllningsmaterialet tills matrisen 
sluter mot kavitetens kanter.

 - Tag bort eventuellt 
överskottsmaterial.

 - Ljushärda eller låt härda 
tillräckligt länge.

OBS!
Formen eller storleken på LM-
MultiHolder™ -instrumentets
öppning får inte ändras.  
Bygeln får inte öppnas!

Fyra olika storlekar finns för 
olika tandstorlek och -form:
LM 7602, för incisiver
LM 7604, för caniner och 
premolarer
LM 7606, för små molarer
LM 7608, för stora molarer

LM 7600 Sortiment (30 st. / 
storlek).

Rengör och sterilisera före 
användning.

Om denna produkt återanvänds 
kan den brytas av och därmed 
utgöra en risk för patientens 
säkerhet.

Cervikalmatriserna är tillverkade 
av flexibel hållbar plast och de är
avsedda för engångsbruk.
Cervikalmatriserna kan kall-
steriliseras. Matrisen kan formas 
och böjas med tång och sax.  
För avlägsnande av arbetsdel
rekommenderar vi LM-
MultiLever™(LM 7550).


